S4 anvander du hjartstartaren LIFEPAK CR2.

Vid misstéinkt hjéirtstopp: Be ndgon att larma 112 och hdmta hjdrtstartaren. Starta HLR omgdende.

Starta hjartstartaren genom att éppna locket.
Ta tag i locket vid den réda pilen och Iyft.

Folj hjartstartarens réstinstruktioner, de
kommer att vagleda dig steg for steg.

Ta bort alla klader fran bréstkorgen.

Klipp om nodvéndigt, torka fuktig hud och
raka vid behov. Sax, rakhyvel och andnings-
skydd ska finnas i D-HLR-etuiet.

Dra i det réda handtaget for att ta fram
elektroderna.

Om det d&r ett barn under 8 &r eller under
25 kg, tryck forst p& knappen barnldge.

Dra bort en elektrod i taget genom att dra i
dglan och placera elektroden pd bréstkorgen
exakt som bilden péd elektroden visar. Stryk
fast elektroderna ordentligt mot bréstkorgen.

Ror inte personen. Hjdrtstartaren analyserar
nu hjartrytmen. Om hjértstartaren hittar en be-
handlingsbar rytm kommer den att uppmana
dig att trycka pé defibrilleringsknappen.

Tryck pd den réda blinkande knappen om
defibrillering rekommenderas.

Se till att ingen dr i fysisk kontakt med personen.

Starta hjart-lungréddning. Lét elektroderna sitta
kvar. HLR ska p&gd med sé f& avbrott som majligt.
Med tv& minuters mellanrum upprepas analysen.

Fortsatt att folja hjdrtstartarens instruktioner tills
professionell hjélp anlénder.

' \ Er kontakt fér underhdll och utbildning:
,’ HLR Konsulten Sverige AB 010-1722200 www.hlr-konsulten.se

KONSULTEN Vretenvagen 10, 171 54 Solna info@hlr-konsulten.se utbildning@hlr-konsulten.se

For bruksanvisning och fullstandig information se tillverkarens bruksanvisning.



